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Ⅰ　背景・目的
　義足とは，先天性による欠損や切断，後天
的な原因による切断により，失われたヒトの
下肢の欠損部分に対して，その外観を物質的
に整容し，物理的機能を補うものである１）。
本研究で扱う大腿義足とは，大腿部で切断さ
れた切断者に処方される義足である。大腿切
断では，膝関節の機能が喪失しているため，
義足側立脚相で安定性，膝折れによる転倒に
対する安全性および遊脚相においての膝継手
のスムースな屈曲および伸展が重要である。
　下腿義足については，継手部のアライメン
ト調整は，静止立位時の荷重バランス（Isakov 
et al., 1994,）や歩行動作（Fridman et al., 2003, 
Chow et al., 2009, Fiedler et al., 2016）に影響を
及ぼすことが報告されている。小嶋ら（1979）
の報告では，大腿義足の膝継手の初期屈曲角
を変化させることで，歩幅が変化することが
報告されている。中野ら（1989）は，義足の
アライメント調整は靴を履いた状態で行われ
るのが一般的であるため，裸足の時には正し
いアライメントにならないと述べている。こ
れらの先行研究は，義足のアライメント調整
には，緻密な調整技術が必要であることを示
唆している。大腿義足はソケット，大腿支持
部，膝継手，下腿部および足部から構成され
るため，アライメントの調整箇所が複数あり，
熟練した技術が必要とされる。しかし，大腿
義足については，アライメント調整の良否が
歩行動作，特に衝撃吸収動作に及ぼす影響に
ついては不明な点が多く，アライメントの良
否をバイオメカニクス的に評価する判断基準
が未解明である。そこで，本研究では，大腿
義足の継手のアライメントの良否が，静止立
位姿勢および歩行時の衝撃吸収メカニズムに
及ぼす影響を調べることを目的とした。
Ⅱ　方法
　被験者は，交通外傷により左大腿切断とな
った大腿義足者１名（男性，身長1.65m，体
１）北翔大学生涯スポーツ学部スポーツ教育学科
２）株式会社オルトリハ・システム
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重61.9㎏，年齢52歳，義足装着歴20年）とした。
実験に先立ち，被験者には口頭にて研究の趣
旨を説明し，研究協力の同意を得た。動作課
題は，静止立位姿勢および歩行動作とし，被
験者所有の靴を履かせて行わせた。使用して
いる義足は，ソケットがIRCタイプ，膝継手
はC-leg（Otto bock社製），足部はCウォー
ク（Otto bock社製）であった。継手のアラ
イメント調整は，熟練の義肢装具士に依頼し
た。本研究では，良いアライメントと悪いア
ライメントの２条件に調整を依頼した。なお，
アライメントの良し悪しの判断は，被験者の
主観的評価とした。
　実験系をFig. 1に示す。動作中の関節位
置（モーションデータ）の計測には，光学
式モーションキャプチャシステムMAC 3D 
System（Motion Analysis Corp., Santa Rosa, 
CA, USA）を用いた。実験では，赤外線カメ
ラ12台を用い，サンプリング周波数200Hzで
計測した。計測のための赤外線反射マーカは，
直径12.5㎜のものを用い，マーカ貼付位置は
ヘレンヘイズ（Helen Hayes）マーカーセッ
トに上後腸骨棘（PSIS）２点を追加した。被
験者の身体各部31箇所に赤外線反射マーカを
貼付した。貼付位置は次の通りである。前頭
部，頭頂部，後頭部，左右肩峰，左右上腕骨
の外側上顆，左右中手根骨，左右上前腸骨棘
（ASIS），左右上後腸骨棘（PSIS），仙骨，左
右膝関節の内外側（膝関節裂隙より２㎝上方
の高さで前後径の1/2と1/3の中点），左右足
関節外果突起，左右第二中足指節関節，左右
踵部，左右大腿部の外側，左右下腿部の外側。
動作中の床反力の計測には，４台のフォース
プレート（BP6001200, AMTI, USA）を用い，
左右下肢にはたらく床反力をそれぞれ計測し
た。反床力計は、計測開始直前にキャリブレ
ーションを行い，サンプリング周波数1000Hz
で計測した。
　義足の慣性特性について，その計測方法を
述べる。義足は切断者の断端長やソケットの
構造などが，個人毎に異なるため，被験者毎
に義足の慣性特性を計測し，その値を基に
力学分析を行う必要がある。義足の慣性特性
の計測については竹内（2012），江原（2004）
Fig.1　実験系
光学式モーションキャプチャカメラ12台と床反力計4台の計測データを同期計測する動作分析システム
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およびGoldberg et al. （2008）の手法に従っ
て計測した。本研究では義足側の下肢を３つ
のパーツ（断端部＋ソケット，下腿部および
足部）に分けてその慣性特性を計測した。本
研究では，パーツ毎に質量，重心位置および
慣性モーメント（回転面は矢状面とした）を
計測した。切断側の慣性特性をTable 1に示
す。
　モーションキャプチャシステムによって得
られた関節座標データは，ローパスフィルタ
（４次のButterworth型フィルタ，cut-off周波
数6Hz，時間位相補正あり）によって平滑化
された。また，床反力データについては，ロ
ーパスフィルタ（４次のButterworth型フィ
ルタ，cut-off周波数18Hz，時間位相補正あ
り）によって平滑化された。モーションデー
タと床反力データより，３次元動作解析ソフ
トウェアVisual 3D（C-Motion Inc., USA）を
用いて，静止立位時および歩行時における重
心，床反力，COP（Center of Pressure；床
反力作用点）の他，矢状面における下肢三関
節（股・膝・足関節）の関節角度，関節モー
メント（以下，関節Ｍ）等の運動力学データ
を算出した。得られた時系列データは，左足
（義足側）の初期接地から次の左足接地まで
を一歩行周期とし，時間正規化を行った。こ
れらのデータからアライメント条件による衝
撃吸収の運動メカニズムの違いを分析した。
　静止立位姿勢のCOP位置座標については，
足関節中心を原点とした足部セグメントの局
所座標系で足部の長軸方向の位置座標を求め
た。
Ⅲ　結果
　各アライメント条件における静止立位時の
下肢三関節の関節角度の比較結果をTable 2
に示す。表中の角度定義は，次の通りである。
股関節については鉛直軸に対する大腿セグメ
ントのなす角度，膝関節については大腿セグ
メントに対する下腿セグメントのなす角度，
足関節については下腿セグメントに対する足
Table1　義足側の慣性特性
セグメント 
質量
（kg） 
重心位置＊1
（m） 
慣性モーメント＊2
（kgm2）
断端＋ソケット 5.37 0.130 0.068
下腿部 1.32 0.121 0.015
足部 0.61 0.016 0.003
 *1 近位端からの距離，*2 屈伸方向の関節運動
Table2　静止立位時の下肢三関節の矢状面における関節角度
良いアライメント 悪いアライメント
関節 義足側 健側 義足側 健側
股関節*（+屈曲） −4.2 −5.3 −2.3 −5.3 
膝関節    （+屈曲） 0.3 −1.1 11.3 −1.2 
足関節    （+背屈） −0.6 2.1 7.4 2.6 
 （deg）
* 鉛直軸に対して大腿セグメントのなす角度
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部セグメントのなす角度とした。また，足関
節については課題動作を実施する直前に計測
される静止立位時における足関節角度を０度
と定義している。正の値は屈曲位（股・膝関
節）または背屈位（足関節）を示し，負の値
は伸展位（股・膝関節）または底屈位（足関
節）を示す。
　右脚（健側）では，アライメント条件間の
角度差は僅かであり，足関節底背屈角度に
0.5度の差が観察された。一方で，左脚（義
足側）では，良いアライメントに比べて悪い
アライメントでは股関節が1.9度の屈曲，膝
関節が11.0度の屈曲，足関節が8.0度の背屈に
変化があった。また，静止立位時のCOP位
置（足関節中心を原点とした足部の長軸方向
の座標）は，良いアライメント条件では義足
側7.47㎝，健側6.44㎝つま先側にあった。一
方で悪いアライメント条件では義足側11.9㎝，
健側3.46㎝つま先側にあった。モーションキ
ャプチャによって得られた静止立位時におけ
る全額面および矢状面の骨格モデルをFig. 2
に示す。Fig. 2（a）が良いアライメント条件，
Fig. 2（b）が悪いアライメント条件時の姿勢
である。床面から立ち上がる矢印は左右足に
作用する床反力を表す。
　各アライメント条件における一歩行周期中
の床反力上下方向成分（vGRF），重心高，下
肢三関節角度および関節Mの変化をFig. 3, 4
に示す。これらの図から悪いアライメントで
は良いアライメントに比べて両側共にvGRF
の最大値が増加することが示された。良いア
ライメントでは右脚（健側）で804N（Fig. 3
Fig.2　モーションキャプチャによって得られた静止立位時における全額面および矢状面の骨格モ
デル。右脚が健側，左脚が義足側。床面から立ち上がる矢印は左右足に作用する床反力を表す。(a）
は良いアライメント条件，(b）は悪いアライメント条件時の姿勢
(a）　良いアライメント条件 (b）　悪いアライメント条件
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Fig.3　良いアライメント条件での運動力学データ
グラフの横軸は一歩行周期を100％として時間正規化されている。
黒線は健側（右脚），グレイ線は義足側（左脚）のデータを表す。
（a）床反力上下方向成分，　　（b）重心上下方向の変位，（c）股関節屈伸角度，
（d）膝関節屈伸角度，　　　　（e）足関節底背屈角度　　（f）股関節屈伸モーメント，
（g）膝関節屈伸モーメント，　（h）足関節底背屈モーメント
Fig.4悪いアライメント条件での運動力学データ
グラフの横軸は一歩行周期を100％として時間正規化されている。
黒は健側（右脚），グレイは義足側（左脚）のデータを表す。
（a）床反力上下方向成分，　　（b）重心上下方向の変位，（c）股関節屈伸角度，
（d）膝関節屈伸角度，　　　　（e）足関節底背屈角度　　（f）股関節屈伸モーメント，
（g）膝関節屈伸モーメント，　（h）足関節底背屈モーメント
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（a）−②），左脚（義足側）で725N（Fig. 3（a）
−①）であったのに対し，悪いアライメント
ではそれぞれ946N（健側，Fig. 4（a）−②），
917N（義足側，Fig. 4（a）−①）であった。
　下肢三関節角度を比較すると，股関節では
アライメント良否による関節角度に大きな違
いは観察されなかった（Fig. 3（c）, 4（c））。
一方で，膝関節では，初期接地時に屈曲角度
の違いが観察された。義足側では良いアライ
メントでは2.9度屈曲位であったのに対し，悪
いアライメントでは13.7度に増加していた。
同様の現象は健側にも現れ，良いアライメン
トでは初期接地で2.0度屈曲位であったが，悪
いアライメントでは13.5度に増加した（Fig. 3
（d）, 4（d））。足関節については，義足側では、
関節可動性を有さないため，アライメント条
件間による大きな差は観察されなかった（Fig. 
3（e）, 4（e））。
　下肢三関節Ｍの比較では，立脚期における
膝関節Ｍの最大値がアライメント条件間で異
なることが観察された。初期接地後の立脚期
における膝関節の最大屈曲角度と最大伸展Ｍ
をTable 3に示す。この表から義足側，健側
の両脚において，悪いアライメント条件では
屈曲角度が増加し（義足側：9.4→23.1度，健
側：26.1→36.8度），伸展Ｍが大きくなること
が分かる（義足側：0.37→0.63Nm/㎏，健側：
0.64→1.45Nm/㎏）。
Ⅳ　考察
　アライメントの良否と静止立位について考
察する（Fig. 2, Table 2）。良いアライメント
では，健側・義足側とも下肢三関節の屈伸角
度にほとんど違いが見られなかったのに対
し，悪いアライメントでは，特に膝関節角度
で大きな差が観察され，健側に比べて11度屈
曲していた。本研究の悪いアライメント条件
では，下肢三関節が全て屈曲または背屈側に
角度変化しており，矢状面における姿勢の観
察からその違いを認識できる（Fig. 2）。また，
COPの位置では，悪いアライメントでは健側
と義足側で前後位置が大きく異っていた。こ
れらの結果から，立位姿勢時の両脚の関節角
度やCOP位置の違いが，被験者が「アライ
メントが悪い」と判断した理由である可能性
が示唆された。静的アライメントの良否を判
断する評価指標として有用な情報になり得る
と考えられる。
　次に，歩行中のvGRFの最大値の違いにつ
いて考察する。良いアライメント条件に比べ，
悪いアライメント条件では，接地後のvGRF
が，健側では17％，義足側では26％も増加し
た（Fig. 3（a）, 4（a））。接地後のvGRFの立
ち上がりは，歩行者への衝撃の大きさの指標
値であり，被験者がアライメントの良否を判
断する指標となり得る。
　最後に，アライメント条件間における膝関
Table3　立脚期における膝関節の最大屈曲角度と最大伸展モーメント
良いアライメント 悪いアライメント
関節 義足側 健側 義足側 健側
最大屈曲角度（度） 9.4 26.1 23.1 36.8 
最大伸展M（Nm/㎏） 0.37 0.64 0.63 1.45 
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節角度および関節Mの違いについて考察す
る。膝関節Mの最大値は，悪いアライメント
条件は良いアライメントに比べて義足側で1.7
倍，健側で2.2倍増加した。義足側だけでな
く健側の膝関節動作にも大きな影響を及ぼす
ことが示唆された。悪いアライメントでは膝
関節に大きな筋力負荷がかかることが分かっ
た。Beyaert et al.（2008）は，下腿義足にお
ける歩行中における健足側の代償メカニズム
を調査し，義足側に比べて，健足側の膝関節
の最大屈曲角や仕事量が有意に大きいことを
報告している。さらに，膝関節の屈曲角度は，
初期接地時ですでに異なっていた。良いアラ
イメントでは，各脚で２〜３度屈曲位であっ
たが，悪いアライメントでは約13度屈曲位に
まで増加した（Fig. 3（d）, 4（d））。悪いアラ
イメント条件では，衝撃が増加するため，歩
行者は初期接地前から予め衝撃に備える動作
戦略を採ったと考えられた。アライメントが
悪いことで被験者が受ける衝撃が増加したこ
とは，初期接地後の衝撃吸収動作に影響を及
ぼしたと考えられる。
Ⅴ　まとめ
　本研究では，大腿義足の膝・足継手のアラ
イメントの良否が立位姿勢および歩行時の衝
撃吸収メカニズムに及ぼす影響をバイオメカ
ニクス的に分析した。研究結果から次の知見
を得た。悪いアライメント条件では，
①立位姿勢時のCOPの前後位置に左右差
が生じ，義足側のCOPが健側のそれよ
りもつま先側へ移動していた。
②初期接地後のvGRFが増加し，歩行者が
受ける衝撃が大きくなることが分かった。
③立脚期における膝関節の最大屈曲角度お
よび最大伸展Mが増加し，衝撃吸収時の
膝伸展筋群の負担度が増加することが示
唆された。本研究では，義足側よりも健
側の方がその増加量が大きかった。
　本研究結果から，アライメントの良否を簡
便に判断するバイオメカニクス的指標値とし
て「静止立位姿勢時のCOP位置の左右差」，
「初期接地後のvGRFの大きさ」および「歩
行立脚期の膝関節の屈伸角度」が提案できる
可能性がある。
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